2300329.01 04-2014

Viss medicinering eller medicinska tillstand
kan paverka resultatet pa ditt graviditetstest:

e Las alltid tillverkarens instruktioner
angdende eventuell medicinering
innan du genomfor testet.

o Fertilitetsmediciner som innehaller hCG
kan ge missvisande resultat (dessa
fertilitetsmediciner ges normalt via injektion
och att testa for snart efter injicering kan
ge ett falskt positivt resultat).

¢ Andra fertilitetsbehandlingar (som
klomifencitrat), smértstillande medel och
hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller)
paverkar inte resultatet.

e Om du nyligen har slutat anvanda
hormonella preventivmedel eller anvander
fertilitetsbehandlingar som klomifencitrat
kan din mens vara oregelbunden, vilket
gor att du testar for tidigt.

e Om du nyligen har varit gravid (&ven om
graviditeten inte var fullgdngen) kan du
fa ett falskt positivt resultat.

¢ Utomkvedshavandeskap, cystor i livmodern,
klimakteriet och vissa véldigt sallsynta
medicinska férhallanden kan ge felaktiga
resultat.

e Om resultatet fran testet visar att du ar
gravid, &r det and& mojligt att du senare
upptacker att du inte langre ar det pa
grund av att graviditeten avbrutits spontant,
vilket kan férekomma vid ett tidigt skede i
graviditeten.

Om du far ovantade resultat bor du diskutera
dem med din l&kare.

Clearblue Advanced fertilitetsmonitor kan
anvandas for att graviditetstesta dig genom
att den upptacker graviditetshormonet hCG i
din urin. | laboratorietester har den visat sig
vara éver 99 % rattvisande nar det géller att
upptacka graviditet fran dagen for vantad
mens.

Clearblue rekommenderar att du gor

testet fran dagen for vantad mens.
Graviditetshormonen 6kar dock tidigt i bérjan
av graviditeten och Clearblue Advanced
fertilitetsmonitor kan anvéndas for att testa

for graviditet upp till 3 dagar innan din vantade
mens. | kliniska tester med tidiga
graviditetstester gav Clearblue Advanced
fertilitetsmonitor foljande resultat:
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Fertilitetsmonit

Clearblue

(De hér testerna far enbart anvandas for att
utféra graviditetstest med Clearblue Advanced
fertilitetsmonitor. De kan inte anvéndas

med nagon annan Clearblue-monitor. L&s
instruktionerna som medféljer monitorn innan
du anvénder de har testerna. Nar du anvéander
monitorn for forsta gdngen maste du stélla in
en ny cykel innan du gor ett graviditetstest.

Om du har tappat bort dina anvandarinstruktioner
kan du bestélla nya genom att ringa Clearblue
kundtjéanst eller hAmta en kopia fran

Antal dagar % tester fran gravida
fore beraknad kvinnor som pavisade
mens graviditet
-1 96%
-2 91%
-3 74%

\Www.clearblue.com. )

Hur exakt ar Clearblue Advanced
fertilitetsmonitor?

| laboratorietester har Clearblue Advanced
fertilitetsmonitor visat sig vara éver 99 %
rattvisande nér det galler att upptécka
graviditet fran dagen for vantad mens.

Produktradgivning &r tillgénglig helgfri méndag\

/ till fredag mellan 09.00 och 12.00. Det kanske
inte alltid &r mojligt att tala med en svensk
radgivare och dina samtal blir d& besvarade

\ pa engelska.

020 100 507

Samtalen &r gratis och spelas in for traning och
kvalitetskontroll. Vanligen ha [LOT |-numret
tillgangligt.

Resultatet pa ditt graviditetstest

Ditt resultat ar "Gravid"
och du boér radfraga din
lakare/barnmorska om
vad du kan goéra harnast.

Ditt resultat &r "Inte
gravid". Du kanske inte
ar gravid eller (om du har
testat innan din véntade
mens) ocksa &r nivan av
graviditetshormoner inte
ar tillrackligt hog for att
testet ska kanna av den.
Testa igen nér det &r
dags for din mens.

Inte gravid

Om du testar pa dagen fér vantad mens och
resultatet fortfarande &ar negativt s& kan du testa
igen inom tre dagar. Om det hér testet pavisar att
du inte &r gravid och du fortfarande inte har fatt
din mens boér du kontakta din lakare/barnmorska.

Fel vid test

Om ett fel intraffar under testning visas ett
felmeddelande pa skarmen. Se instruktionerna
fér monitorn fér mer information.

Clearblue &r ett registrerat varumarke.

“Tillverkare: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy,

Geneéve, Schweiz.

© 2014 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Med ensamratt.

Forvara oatkomligt fér barn.

For in vitro diagnostisk anvéndning.

Den hér apparaten ar avsedd for hemmabruk.

Ska ej intas.

Inte fér invértes bruk.

Forvara torrt vid normal rumstemperatur.

Anviand inte ett test om folieomslaget ar skadat.
Anvand inte ett test som har passerat utgdngsdatum.

C€

0843
“ Tillverkare @ Ateranvand inte
LOT Partinummer VD In vitro diagnostisk

medicinsk apparat

www.clearblue.com )

Béast-fore-datum

&

Temperaturintervall
2°C-30°C




Att testa

Monitorn efterfragar endast fertilitetstest. Den beraknar dagen for vantad mens, men du kan gora ett graviditetstest vilken dag som helst sa lange du har
en cykel instélld. Du gor bara ett test under ditt testintervall, men om du far ett felmeddelande kan du géra om det med ett nytt test. Om du vill samla din
urin for att testa vid ett senare tillflle, till exempel om du behdver ga pa toaletten innan testintervallet startar, anvander du en ren, torr behallare och

férvarar den i rumstemperatur tills du ar redo att testa. Kom ih&g att testa inom testintervallet.

0 Nar du ar redo att testa, valj ratt test.
Fertilitetstestet har vit folie.
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9 Oppna folien, ta ut testet och anvand det

omedelbart.
Hylsa Uppsugningsdel

Hall inte testet med
uppsugningsdelen
pekande uppat da detta
kan paverka resultatet.

@ Vil testmetod:

Kissa pa
testet
Hall
uppsugningsdelen
pekande nedat
och kissa pa den

i 3 sekunder.

\.
ELLER

Doppa testet

Samla ett 'sek1un5der'
urinprov i en ren, 3
torr behallare och “[C
doppa
uppsugningsdelen

i urinen, enligt
bilden, i 15 B
sekunder.
.

e Ta av hylsan.

- ems

~W Hylsa

e Placera hylsan 6ver uppsugningsdelen.
Torka av eventuellt dverflédigt urin.

G cnnr—

Hylsa

0 Satt omedelbart in testet i monitorn.
Om monitorn &r avstangd, s&tt pa den igen
och vénta tills Clearblue forsvinner fran
skdrmen innan du stoppar in testet.

e Hitta testéppningen.

Testéppning

e Hall monitorn rakt eller placera den pa ett
jamnt underlag.

@ Sétt in testet med det avskurna hérnet nedat
och den fargade sidan pekandes till héger.

/

Kontrollera att testets
férgade sida pekar till

hoger i testoppningen
_ /
=
Avskuret
hérn nedéat
®) v
NS ) Testoppning

@ Tryck in testet tills du hér ett klick.

GOR INTE FOLJANDE

Satt inte in uppsugningsdelen i monitorn.

Sitt inte in testet med det avskurna hérnet uppat.

|

Satt inte in hylsan i monitorn.

@ Monitorn bekréftar om testet har satts

in korrekt och identifierar om det &r ett
fertilitets- eller graviditetstest. Nar den
hér processen &r slutford visas en
nedrékning i skdrmen.

Graviditetstest. Vanta...

Ta inte bort testet under nedrakningen.
Om du tar bort testet for tidigt visas ett
felmeddelande.

Skarmen stangs av efter 1 minut, men
monitorn fortsatter att analysera testet.
Testlampan blinkar.

(B Vanta 5 minuter pa resultatet.

@ Om du stter pa monitorn igen visar
sk&rmen hur lange du maste vanta.
Nar testet &r slutfort hors en larmsignal
och lampan slutar att blinka.

(@ Om monitorn &r avsténgd, satt pa den
igen och ta bort testet.

@ Las av resultatet. Resultatet kan enbart
lasas av p4 monitorn och kan inte réknas
ut med hjélp av nagra linjer som eventuellt
syns pa testet.

(® slang testet med det vanliga
hushallsavfallet. Ateranvand aldrig
ett test.
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